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Navrh mobilniho nemocni¢niho 10zka jako doplnék k porodni/poporodni posteli
AVE2. Cilem navrzeného produktu je podpofit prodej porodni postele AVE 2.
Anotace Samotnému navrhovani predchazela rozsahla reserSe, které se zUcastnilo nékolik
(Ceska): nemocnic jak v CR tak i v zahraniCi. Navrhovany produkt reaguje na aktualni,
mezinarodnf trendy v porodnictvi tim, Ze podporuje osobni kontakt mezi matkou a
novorozenym ditétem.
Side car basinet design as an optional equipment for use in combination with
LDR/LDRP hospital bed AVE2. The main goal was to support AVE2 on the market.
Before the first sketches was created, | created highly detailed reseach in the Czech
Anotace ‘ Republic and abroad. This design of the side car basinet is an answer to the actual
(anglicka): requirements for the hospital equipment. Provides highly personal contact between
the newborn and the mother.
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2/ ZADANI diplomové prace

Mgr. program navazujici
jméno a prijmeni: Tomas Saran
datum narozeni: 26.2.1992

akademicky rok / semestr: 2016/2017 - letni
obor: Primyslovy Design

ustav: Ustav Priimyslového Designu

vedouci diplomové prace: Mg.A. Martin Tvartizek

téma diplomové prace: Medical Device
viz pfihlagka na DP

zadani diplomové prace:
1/ popis zadani projektu a oCekavaného cile feSeni

Design novorozenecké nemocnicni postylky (bassinet) a zhodnoceni piinosu produktu pro dnedni trh.
Propojeni s produkty BorCad Medical.

2/

Pro AU/ soucasti zadani bude jasné a konkrétné specifikovany stavebni program

Pro D/ soucasti zadani budou jasné a konkrétné specifikované jednotlivé faze projektu, které jsou
nezbytnou soucasti fedeni

Reser$e — podrobny priizkum trhu za Géelem zhodnotit potencial produktu, definovani nutnych
vlastnosti realného produktu. Souéasti reSerde bude téZ zohlednéni jiz registrovanych patent(l a
legislativnich poZadavkt v ramci rliznych svétovych trhi (Amerika, Asie, Evropa).

MoZné varianty provedeni, finalni varianta.

3/ popis zavérecného vysledku, vystupy a méritka zpracovani

Model realného produktu v méfitku (méfitko bude specifikovano béhem vyvoje, vyplyne z poZadavk
na koncept).

2x portfolio A3

PrezentaCni plakat, vizualizace realného produktu.

4/ seznam dal3ich dohodnutych &asti projektu (model)

Vystup (portfolio) bude obsahovat zejména rozsahlou resersi, ekvivalentni k reSersi realné vyvijeného

produktu. Dokumentacni materialy (zavéry, vizualizace, navrhy) potiebné k prezentovani navrhu
realnému vyrobci, tedy potencionalnimu klientovi designéra v odborné praxi.

Datum a podpis studenta: 28.2.2017

Datum a podpis vedouciho DP

Datum a podpis dékana FA cvut registrovano studijnim
oddélenim dne
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ZADANI

Vv s

postel vyhovuje jak americkym, tak i evropskym trenddm v porodnictvi (ob& oblasti trhu uplatiiujf jiny princip pé&e o matku a dité po porodu). Ukolem pro mne bylo vyvinout
produkt, ktery podpofi prodej porodni postele AVE 2 jak na Evropském, tak i na Americkém trhu. Produktem, ktery ma potencidl napinéni prave takové funkce je tzv. ,side car
basinet”, coz je pomérné novy druh produktd, souvisejici se souc¢asnymi, celosvétovymi trendy v porodnictvi. JelikoZ se jedna o zatim velmi mélo pouzivany produkt, zaujmul
jsem v prvni fazi vyvoje produktu pozici projektového manazera abych byl schopen sam stanovit zadani projektu tak, aby bylo pro spolec¢nost pfinosné a smysluplné. V této
fazi jsem Uzce spolupracoval s produktovymi manazery Borcadu a Linetu. V dalsi fazi vyvoje se do projektu pfidali konstruktéfi a technici Borcad s.r.o. a ve spolupraci s nimi
jsem vytvoril redlny produkt napliujici svij Ucel.

(%,) BORCAD

Member of LINET Group



RESERSE

Od spole¢nosti Borcad s.r.o. jsem dostal soubor dokumentU, které slouzi k obezndmeni se s porodnictvim obecné, zejména pak s produktem AVE 2, na ktery ma Diplomnfi
prace Uzce navazuje. Dale jsem v ramci reSerSe navstivil celkem 8 nemocnic s porodnimi oddélenimi vCetné nemocnice v Holandsku, kam jsem se vypravil spolu s
produktovym manaZerem Borcad s.r.o. Josefem Novédkem a produktovym manaZerem Linet a.s. Miroslavem Zeni&kem. V Evropé se zatim tzv. ,side car basinet” priliz
nevyuziva, nicméne v jiz zmineéné nemocnici v Holandsku jiz vyuzivaji benefity tohoto druhu produktu.



archiv Borcad Medical s.r.o.
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ANALYZA - souéasné trendy a vize v porodnictvi

Obor porodnictvi prochazi v poslednich letech pomeérné velkymi zménami. Nemocnice mezi sebou soupefi o pacienty a predhangji se ve kvalité sluzeb zejména v zapadni
Evropé a Americe. Pomoc pfi ziskavani novych pacientd hledaji v produktech, které co nejlépe napliuji pozadavky pacientd (matka s ditétem). Jednim z projevy tohoto
trendu je vznik certifikdtu ,baby friendly hospital”, ktery se pomalu §fff mezi nemocnicemi v CR. Ziskadnim tohoto certifikdtu zisk&vaji nemocnice jistou zndmku kvality
sluzeb, na kterou budouci rodi¢e ,slysi”. V podstaté se jedna o potvrzeni snahy nemocnice vyjit vstfic svym pacientdm, matkdm, které po porodu chtéji pfedvsim travit co
nejvice Casu se svym nové narozenym potomkem. Obecné se pro takto poskytovanou péci pouziva termin ,skin to skin care”, coz v podstaté znamend, Ze novorozené
dité, pokud je v poradku, se ihned po porodu priklada na télo matky. To se odehrava na porodnim sale, kde matka travi se svym novorozenym potomkem standardné dveé
hodiny bez jakéhokoli pfesunu na jiné misto. Po téchto dvou hodinach je v Evropé matka prevezena na tzv. oddéleni Sestinedéli, nebo-li ,rooming-in“. Tam stravi matka
minimalné 3(v praxi 3 aZz 5 dni) dny na POPORODNI posteli, kterd je v zasadé jinak konstruovand, ne? porodnf (podle pr@b&hu porodu, zdravotniho stavu). Takovému
konceptu porodnictvi se oznacuje zkratkou LDR , coz je tedy koncept prdbéhu pobytu na porodnim oddéleni na Evropském trhu. V Americe je tento koncept docela odlisny
a oznacuje se zkratkou LDRP. PrUbéh porodu je v podstaté identicky s Evropskym, avSak je zde jeden rozdil, ktery je nosnym pro myslenku mnou navrhovaného ,side car
basinetu”. Na americkém trhu se po porodu rodi¢ka nepfesouva na poporodni postel. Porodni postel je v Americe ponékud sofistikovanéjsi ve srovnani s Evropskym
standardem a umoznuje prestavét porodni postel na poporodni nékolika jednoduchymi pohyby. To umozriuje i porodni postel AVE 2, ¢imz se stava vyuzitelnou i pro jiz
zmifovany americky trh. Rodi¢ka tedy od okamziku prfijeti na porodni sal nezméni postel, na které travi Cas. Tento koncept porodnich a poporodnich sluzeb v nemocnici
(LDRP) se zacind pomalu Sifit i do Evropy. Konkrétné v mnou navstivené nemocnici v Holandsku prfechazeji na jiz zminény koncept porodnictvi LDRP. Dal$im rozdilem oproti
Evropé je v dobé stravené v nemocnici. V Americe je bézny jiny zpUsob zdravotniho pojisténi. Neni povinné a nemaji jej vSichni. Zejména v pfipadech kdy matka neni
pojiSténa a hradi si pobyt v nemocnici tak Fikajic ,z vlastni kapsy”, travi v nemocnici max. 2 az 3 dny. Obecné v Americe plati, Ze rodic¢ky netravi v nemocnicich vice &asu,
nez je nezbytné nutné. Travi zde tedy méné ¢asu neZ rodi¢ky v Evropé.



ANALYZA - side car basinet

Jak jsem se jiz zminil, postranni novorozenecké postylky zatim nejsou nijak zvIast' rozsifenym produktem, nicménéeé do budoucna maji jisté veliky potencial. To vyplyva z
tendenci nemocnic vychazet ¢erstvym matkdm vstfic pokud se jedna o kontakt s novorozenym ditétem. Kontaktu mezi matkou a ditétem je soucasné dobé pfisuzovana
znacna pozornost. Matka z bezpec¢nostnich dOvodd samozfejmé nemuize mit novorozené dité u sebe v poporodni posteli. To uvadeéji vSichni vyrobci poporodnich i
porodnich posteli po celém svété. Jedninou vyjimkou je akt kojeni, ktery se bez pfimého kontaktu mezi matkou a novorozencem neobejde. V dobé kdy novorozené
nemuUze byt v pfimém kontaktu s matkou je dité v pojizdné nemocnicni postylce, zcela oddélené od porodni postele. Tyto postylky maji zpravidla dvé viastnosti, které prave
naznacuji kudy se ma novy, evolucné vyssi produkt ubirat. V prvni fadé jde o samotnou mobilitu. Novorozené déti se pribézné odvazeji na rdzna vysetfeni béhem pobytu v
nemocnici (novorozenym détem se provadi vySetfeni zejména na zrak, sluch, funkci ledvin a nadledvin, kycCle...). To klade jisté naroky na podvozek basinetu. V druhé rfadeé
jde o kontakt s matkou. Novorozené déti byvaji, pokud nejsou zrovna na vySetfeni, nepretrzité s matkou v pokoji na oddéleni Setinedéli v oné nemocnicni postylce. Ta ma z
dOvodu bezpecnosti vySSi stény, které zabranuji vypadnuti ditéte z postylky. Zaroven jsou stény plné transparentni, a to z d0vodu tolik skloriovaného kontaktu mezi
matkou a ditétem. Ucelem t&chto postylek je tedy podpofit kontakt mezi matkou a ditétem prostifednictvim transparentnich stén, které umoZzfiujf neustaly vizulni kontakt.
Je ale toto vrchol naplnéni pozadavku matky na co nejosobnéjsi a co nejemocionalnéjsi kontakt se svym potomkem? Zcela jisté nikoli. Vrcholem toho, co by mél takovyto
produkt nabidnout neni pouze vizualni kontakt, ale pfimy, osobni kontakt. Umoznit matce dotykat se svého ditéte po celou dobu pobytu v nemocnici, starat se o n€j a
neohrozZovat tim bezpecnost ditéte zaroven. To je definitivni cil postrannich basinetd pokud se jdna o benefity pro matku ditéte. Dle nékterych studii takovyto nepretrzity
osobni kontakt mezi matkou a ditétem ma znatelné pozitivni vliv na dobu rekonvalescence matky i ditéte. Dle americké akademie pediatr0 ma pfimy kontakt matky s
ditétem nesporné pozitivni vliv na rekonvalescenci po porodu a oficidlné podporuji pouzivani postrannich basinetd, které pravé nepretrzity fyzicky kontakt umoZzniuji. V
nemocnici v Holandsku, kde jsem mél moZnost vidét takovyto postranni basinet (véetné montaZze, demontaze a vSech ostatnich Ukonu, které basinet musi zdravotnimu
persondlu umoznit), jsem se presvédcil o pfinosu téchto produktl. Nejedna se totiz o pfinos pouze pro matky a jejich déti. Postranni basinety maji za Ukol také prenést
spoustu Ukold doposud provadénych personalem porodniho oodéleni na matku ditéte. Pfitomnost ditéte v pokoji matky ma tedy benefity nemalo vnimatelné i pro personal
nemocnice. Ukony, které dfive provadély sesficky ma nyni provadét sama matka, co? umozfiuje persondlu vénovat se dal$im potfebnym Ukondm v pracovni dobg.
Jednoznacné nejpodstatnéjsi uplatnéni vS8ak ma postranni basinet pro matky, které rodily tzv. cisafskym Fezem. Stale vice matek ma panevni kost pfiliz Uzkou, coz
naznacuje znacna rizika b&éhem porodu , pfirozenou cestou”. Procento porodU cisafskym fezem se dle odhadd doktor( se kterymi jsem jednal rychle navySuje. Dle zjisténi v
Holandsku se jednd az o 50% vSech porodU, coZ jen potvrzuje uplatnitelnost postrannich basinetd na poporodnich oddélenich do budoucna. Matka po cisafském fezu neni
totiz schopna ani vstat z postele a jedinym zpUsobem jak zajistit osobni kontakt mezi matkou a ditétem je tedy prostfednictvim postranniho basinetu s odnimatelnou
postranni sténou. V takovém pripade je vSak navic zapotiebi také vy3si pozornosti sester. Matka po cisafském fezu neni schopna si dité sama zvednout a pfiloZit k prsu na
kojeni. Basinet tedy musi umoznit tento Ukon prostifednictvim pUdorysného tvaru transparentni vanny. Sestra musi byt schopna dité z basinetu zvednout a podat jej matce
ke kojeni, pfi¢emz poporodni postel je v polosedici poloze.



archiv Borcad Medical s.r.o.
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ANALYZA - tvaroslovi porodni postele AVE 2

JelikozZ se jedna o produkt uréeny predevsim k pouZiti v kombinaci s porodni posteli AVE2, je tfeba z tvaroslovi této porodni postele vychazet. Jedna se o porodni
postel, kterd respektuje aktudini tendence nemocnic a pocitd s postupnym rozsifenim amerického zpUsobu vedeni porodu do Evropy. Je uréena k pouZiti jak pro
koncept LDR, tak i LDRP.
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CILOVA SKUPINA - atributy idealniho produktu

Na podobu postranniho basinetu ma vliv nékolik cilovych skupin, které pfichdzeji s produktem do kontaktu. Kazda z téchto skupin ma na produkt odliSné pozadavky.

1) Dité

2) Matka

3) Zdravotni sestra

4) Ten, kdo produkt nakupuje (vedeni nemocnice)
5) vyrobce



DITE

Pro novorozené dité je hlavni predevsim bezpec&nost.

- dostate¢né vysoké obdovodé transparentni stény

- ,no gap” — bezpecné feSeni propojeni matrace basinetu s matraci porodni postele AVE 2

- nesmi dojit ke vniknuti jakékoli pohyblivé Casti porodni postele do vnitfniho prostoru basinetu v zadné z moznych situaci

- basinet musi byt mozné naklopit o 10° podélné. Jednd se o prevenci proti uduseni ditéte vlastnimi zvratky.

- v nékterych cilovych oblastnech prodeje je standardnim vybavenim basinetd a nemocni¢nich novorozeneckych postylek tzv. ,hlidac¢ka dechu”.
Jde o elektronické zafizeni, jehoz snimac je umistén pod novorozencem. V pripade, kdy dité prestane dychat, spusti se hlasity zvukovy signal.

MATKA

novorozencem a matkou. Zaroven v8ak musi FeSeni basinetu zabranit nechténym, potencionalné nebezpecnym situacim. Po porodu byvaji rodicky unavené vice, nez jak
jsou zvyklé. Béhem spanku nesmi dojit napfiklad k nechténému kopnuti, nebo jinému Uderu do ditéte, které je v basinetu. V pfipadé kdy ma matka dvoji¢ata, musi byt kazdé
ve vlastnim basinetu a mélo by byt moZzné propojit oba basinety s poporodni posteli v bezpecné poloze. Z toho vyplyva, Ze basinet by mélo byt mozné propojit s poporodnf
posteli z leva i z prava. Pro pfipady, kdy je basinet odpojeny od poporodni postele musi byt zajistén alespon vizualni kontakt, ktery je umoznén pouzitim transparentniho
materidlu na boc¢nich sténach. Dalsim zajimavym pozadavkem je mozZnost propojit basinet s poporodni posteli v libovolné vySce dle moZnosti poporodni postele. DUleZitym
Ukonem, ktery musi poporodni postel bezpochyby zajistit je pohodIné vstavani matky z poporodni postele. Toho se dosahuje nastavenim spravné vysky postele. Lidem

nejriznéjSich velikosti musi byt umoznéno z poporodni postele pohodiné vstat a to plati dvojndsob u matek, které porodily cisafskym Ffezem. Z toho tedy plane, Ze basinet
musi byt mozné propojit s poporodni posteli v libovolné vysce.



ZDRAVOTNI SESTRA

Cilem pouzZiti basinety je kromé zajisténi pfimého kontaktu mezi novorozencem a matkou také regulace Casu, kterym personal novorozeneckého oddélenf
stravi péci o dité tim, Ze prfesune Cast UkonU péce o dité na matku. Nicméné jsou zde Ukony se kterymi produkt musi vzdy pocitat a to jsou:

- snadn3, logicka a hlavné rychld montaz a demontéz basinetu (ve smyslu propojeni s poporodni posteli).

- mobilita — basinet s ditétem je potfeba snadno odpojit od postele matky a pfesunout jej na vysetreni, kterd mohou probihat i na jinych patrech nemocnice.
S tim souvisi velikost a material koleCek basinetu. Nejkritictejsim okamzikem je prejizdéni mezery mezi podlahou patra a podlahou vytahu. Otfesy by mely
byt co nejmensi. PFi jizdé by koleCka neméla vytvaret hluk.

- podani ditéte do rukou matky v polosedu — pomérné specificky pozadavek, nicméné velmi dOleZity. Zena po cisafském fezu nenf schopna si dité zvednout
z basinetu aby jej mohla nakojit a to ani v pfipadé kdy je basinet propojen s poporodni posteli. Kojeni se provadi v polosedu, kdy je Uhel podpéry zad zhruba 30°.
Proto musi basinet svym prostorovym feSenim umoznit zdravotnici pfistoupit k basinetu a jednoduse a bezpec¢né podat novorozence matce.

- snadna hagiena — Na hygienu u téchto produktyd jsou kladeny velmi vysoké naroky, proto je dUleZité udrzet produkt tvarovée co jejjednodussi, bez ostrych hran a rohu.
Jakékoli necistoty musi byt mozné smyt jen par pohyby rukou s vihkym hadrem. Od toho se odviji i povrchova Uprava téchto omyvatelnych ploch. Tyto materialy
(zejména transparentni plastova vanna) by nemély byt pfiliz ndchylné na poskrabani a tedy degradaci povrchu materialu.



VEDENi NEMOCNICE

Vedeni nemocnice produkty vyhledava a nakupuje. Proto musi basinet zaujmout pfedevsim svymi funkcemi, snadnou ovladatelnosti a v tomto pfipade i vzhledem. Jedna se o produkt,
ktery méa podpofit prodej jiného produktu. Jedna se o pfisluSenstvi k LDRP porodni posteli AVE 2, kterd jiz ma pevné definované tvaroslovi studiem Descent. Tento konkrétni basinet by

tedy mél vychézet z jiz existujiciho tvaroslovi AVE 2. Basinet by mél svym vzhledem pfimo vyjadfovat, se kterym produktem ma tvofit dokonalé duo. Mél by v zdkaznikovi vyvolat
potfebu vlastnit postel AVE 2 pravé diky tomu Ze mUze byt propojena s basinetem, ktery zajisti dokonalou bezpecnost novorozeného ditéte a naplIni prani klientd nemocnice.

VYROBCE

Snahou vyrobce je vZdy vyjit co nejvice vstfic zdkaznikdm / koneénym uZivatelim. Navic je vSak potifeba pFi ndvrhu pocitat s vyrobnimi technologiemi a jejich pozadavky na
tvarovani produktu. Jak jiz bylo nékolikrat zminéno, cilem projektu nenf vytvofit samostatny produkt schopny viastni existence na trhu, nybrz tvorba produktu, ktery podpofi prode;j

mnohem sofistikovanéjsiho a ziskovejsiho produktu stejného vyrobce. Toho se dosahne zajistéenim 100% kompatibility a bezbecnosti novorozence poze propojenim téchto dvou
produktU.



PRVNi NAVRHY
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PRVNi MODEL 1:1

Jedna se o model v realném meéfitku s pohyblivymi klicovymi ¢astmi a funkénimi hlavnimi prvky. Model jsem vytvoril hned jak vyplynuly napovrch prvni realné podoby produktu,
aby bylo mozné ovéfit ergonomické a zakladni konstrukéni predispozice produktu. Manipulaci s modelem (v€etné spojeni s AVE2) si vyzkouseli vSichni ¢lenové vyvojového tymu
ze vSech oddéleni firmy. Diky pouziti krabicového kartonu byl model snadno modifikovatelny a bylo tedy mozné vyzkouset nejriznéjsi varianty umisténi, ¢i funkce vSech
pohyblivych ¢asti. Pro ovéreni spravného prostorového dimenzovani konstrukce byl model vybaven i funk&nimi kolecky.
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VYSLEDNE RESENI




Basinet umozniuje svou konstrukci v zékladu 3 pohyby.

preklapéni hlavniho madla podle potreby. naklapéni matrace s ditétem. Jedna se o bezpecnostni vySkové nastaveni basinetu.
prvek, kery predchazi riziku uduSeni ditéte vlastnimi
zvratky. Standardni je Uhel 10° na kazdou stranu.



K ovladani nastaveni vysSky a naklonu basinetu slozi
symetricky umisténa madla pfimo na spodni Casti koje.
Paky maji rizné délky aby od sebe byly jednoznacné
hmatové rozpoznatelné.

paka k odjisteni planové pruziny pro nastaveni vysky

kratSi paka pro nastaveni naklonu basinetu



Adaptér pro pfipojeni k poporodni posteli AVE2 zajist'uje
100% bezpecnost. V. momente, kdy euroliSta AVE2
zapadne do adaptéru, uvolni se délici sténa, coz
nasledné umozni sklopit Cast matrace basinetu a propojit
tak obé plochy.

proces pripojeni basinetu k porodni posteli:

Poté packou pod madlem uvolni plynovou pruzinu a spusti basinet na eurolistu. Tim se Uvolni délici transparentni plocha a umisti se do drzakd na druhé strané basinetu. Po vyklopeni propojujici
¢asti matrace jsou jiz basinet a poporodni postel bezpecné propojeny a mohou se plné vyuzit.



Vyklopna Cast matrace basinetu je délend tak, aby
umoznila bezpecné propojeni basinetu a postele i v
momente, kdy dojde ke zvySeni opéry zad.




Z pohledu zdravotni sestry je pak dUlezZité, aby v polosedici poloze
matky méla sestra moznost podat dité matce po cisafském Fezu
na kojeni. Z této operace také vyplyva tvar Basinetu, ktery se
smerem dale od porodni postele zuzuje. To zvétSuje prostor pro
sestru stojici vedle matky za basinetem a tim usnadfiuje pristup
sestry jak k ditéti tak k matce.



Basinet je samozifejmé mozné pfipojit
jak z levé, tak z pravé strany. S tim
souvisi madlo basinetu, které se da
preklopit na obé strany.




Velikost kole¢ek je dalSi velmi dulezitou
zalezitosti. Béhem pfevozu novorozence na
rOzna vysetreni je potfeba prejet s basinetem do
jiného patra nemocnice vytahem. Mezera mezi
podlahou patra a podlahou vytahu je
nepfijemnou prekazkou, jejiz UCinek minimalizuje
pravé velikost koleCek a vhodnd konstrukce
podvozku tlumici narazy.




Vyskova ergonomie basinetu je
dalsi velmi dUleZitou zdlezitosti.
Zdravotni sestry se Vv
nemocnicich stfidaji po sménach.
Na kazdé ze tfi denni smén
pracuje s basinety jiny ¢lovék s
jinymi ergonomickymi
predispozicemi. Prvni véc, kterou
kazda zdravotni sestra udéla po
ndstupu na smeénu na poporodni
oddélenf je nastaveni vysky vSech
pfevoznich postylek pro
novorozence do vyhovujici vysky.
Basinet je proto  vybaven
plynovou pruzinou a pakou na
spodni strané madla slouzici k

odjisténi pruziny.




vakuem tvareny plast
vakuem tvareny ABS plast

polyuretanové madlo zakruzeny obdélnikovy profil

paka z ohnutého dratu 8 mm

kryty z ohybaného plechu
(kryji planovou pruzinu a dva vodici teleskopy)
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ZAVER

Zakladnim cilem projektu bylo analyzovat smér, kterym se tendence v porodnictvi vydaji v nasledujicich letech, desetiletich. Z té&chto zjisténi pak vychazet pfi ndvrhu produktu, jehoz
hlavnim cilem je podpofit prodej porodni postele AVE 2. Z reSerSe jasné vyplynulo, Ze hlavni zmény v oblasti porodnictvi se tykaji témér vyhradné vyvoje pristupu nemocnic obecné k
matkam/pacientkdm. Prosazuje se co nejintenzivnéjsi kontakt matky s ditétem po celou dobu pobytu na oddéleni rooming-in. Produkt, ktery se na zdkladé takovych informaci doslova
sam nabizi je tzv. ,side car basinet”, zkracené jen ,basinet”. Navrhl jsem tedy basinet, ktery vychazi z trendd v porodnictvi zjisSténych mou resers;.

Mnou navrzeny produkt nabizi jako jediny na trhu 100% bezpecné propojeni loZzné plochy ditéte s loznou plochou matky lezici na AVE 2 skrze pevné propojeni k euroli$té na obou
stranach AVE 2. Tim zajiSt'uje neustaly kontakt matky s ditétem, coz oceni zejména matky, které rodily cisarskym fezem a nemohou vstat k ditéti, které lezi v oddélené postylce.

Zda se produktu podafi zcela naplnit svij UCel existence provéri aZz Cas. Nicméné tento produkt naplfiiuje vSechny teoretické poZadavky, které jsem si stanovil za cil splnit.
Vzhledem k okolnostem jsem byl ve spole¢nosti Borcad ponechan samostaté vytvorit resSersi koncept celého produktu, coz mé postavilo do role projektového manazera. Zhruba jeden
mésic jsem tedy hledal informace, analyzoval je a hodnotil spolu se zkusenym projektovym manaZerem Borcad medical. Dale jsem veSkeré vystupy, ndvrhy a feSeni konzultoval pfimo

s konstruktéry, manazery a dal$imi zaméstanci Borcad Medical, coz mi dalo spoustu novych zkusSenosti do mého profesniho Zivota zejména pokud se jednd o komunikaci s klienty
obecné.

Na zaveér bych chtél také podékovat spole¢nosti Borcad Medical a vSem, ktefi se zapojili do projektu ,side car basinet” a podpofrili tento projekt svymi ndzory a myslenkami.



