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Uživatel MarWin:

Datum:

Čas:

Interval platnosti:

Posuvová jednotka:

Tovární číslo:

Systém snímače:

Tovární číslo:

Kalibrační postup:

Osa posuvu:

Jmenovitá hodnota:

Počet měření:

Snímaná délka Lt:

Dílčí měřicí délky N:

Mezní vlnová délka Lc:

Mezní vlnová délka Ls:

Rychlost měření Vt:

Měřicí rozsah:

Rozpětí měření:

Hodnota korekce:

Urban
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MFW-250:2

1854

Ra na kalibrovaném etalonu drsnosti

X

0.900 µm

3

5.60 mm

5

0.80 mm

2.5 µm

0.5 mm\s

1

0.001 µm

-0.4 %


